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Instrukce k míchání
fastGEN kitu

Postup

Zadejte celkový objem poolu.

Napište hodnoty CT pro jednotlivé vzorky do sloupečků pro odpovídající kit. Dle hodnoty CT 
je upraven objem pro vzorek – při vyšších CT hodnotách je objem navýšen.

Pipetujte objemy zobrazené v modrých buňkách.

Tabulka slouží k výpočtu objemů jednotlivých fastGEN kitů, které se mají míchat dohromady.  
Dle zobrazených poměrů kitů rozpočítá celkový objem na jednotlivé vzorky.
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Tabulka vypočítá objem k pipetování pouze 
u vzorků a sloupečků, ve kterých je zadaná 
hodnota CT. V případě, že nechcete CT 
hodnoty zadávat, je nutné do buňky vložit 
minimálně hodnotu 1.
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